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RESUMEN 
En este trabajo se evaluó el efecto de la electrodeposición de fosfato de calcio sobre nanoestructuras de TiO2. 
Para ello, se desarrollaron nanoestructuras de TiO2 sobre sustratos de Ti6Al4V en una solución de NH4F y 
NH4H2PO4 y posteriormente se realizó electrodeposición catódica empleando una solución compuesta de 
Ca(NO3)2 y (NH4)2HPO4 como electrolito. La morfología de las superficies se observó mediante microscopia 
electrónica de barrido y la capacidad de las superficies para formar apatitas se evaluó a través de absorción 
atómica tras inmersión de las muestras en fluido corporal simulado (SBF) durante 7 días. Finalmente se eva-
luó la respuesta electroquímica de las superficies biofuncionalizadas mediante pruebas de resistencia a la 
polarización y curvas potenciodinámicas. Estos ensayos permitieron observar un incremento en la resistencia 
a la degradación de las superficies biofuncionalizadas respecto al sustrato. 
Palabras clave: Biofuncionalización, nanoestructuras, Ti6Al4V, TiO2. 
ABSTRACT 
In this work the effect of the electrodeposition of calcium phosphate on TiO2 nanostructures was evaluated. 
For that, TiO2 nanostructures were developed in a solution of NH4F and NH4H2PO4 on Ti6Al4V substrates 
and subsequent cathodic electrodeposition was performed using Ca(NO3)2 and (NH4)2HPO4 as electrolyte. 
The surface morphology was observed by scanning electron microscopy and the surface capacity to form 
apatites was evaluated by Atomic absorption spectroscopy after immersion of samples in simulated body 
fluid (SBF) for 7 days. Finally, the electrochemical response of biofunctionalized surfaces was evaluated by 
polarization resistance tests and potentiodynamic curves. These tests allowed to observe an increase in the 
resistance to degradation of biofunctionalized surfaces respect to the substrate. 
Keywords: Biofunctionalization, nanostructure, Ti6Al4V, TiO2. 
1. INTRODUCCIÓN 
Materiales metálicos como la aleación Cr-Co-Mo, el acero AISI 316 LVM y el Ti6Al4V han sido utilizados a 
lo largo de los años como biomateriales de osteosíntesis obteniendo grandes resultados [1], [2]. El principal 
requerimiento de estos materiales es que sean resistentes a sufrir alguna alteración en su superficie cuando 
son implantados en el cuerpo y que posean óptimas propiedades mecánicas enlazadas con una excelente bio-
compatibilidad [3]. Los dispositivos fabricados con estos materiales muestran un alto grado de aceptación por 
el cuerpo, buena respuesta celular y alta resistencia a la corrosión, donde la resistencia a la corrosión de estos 
materiales se deriva de la película estable de óxido que se forma en su superficie, la cual al dañarse, se re-
construye en presencia de fluidos fisiológicos [4], [5]. 
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Partiendo de la necesidad de producir mejores superficies para los materiales de implantes de regeneración 
ósea, se ha estudiado la fabricación de nanoestructuras de TiO2 , [6], [7], [8], [9],[10], [11], [12] con conteni-
dos de calcio fosforo [13],[14],[15] a partir de Ti6Al4V con el fin de mejorar la respuesta de la interfase su-
perficial del material implantable - medio biológico con el fin de favorecer la formación de hidroxiapatita, la 
cual es una estructura estable que facilita la oseointegración con el tejido óseo y provee al hueso de con-
diciones óptimas para su desempeño. Por tal motivo en este estudio, se analiza la capacidad de formación de 
apatitas, la degradación y el efecto del voltaje de anodizado sobre superficies de la aleación Ti6Al4V  nanoe-
structuradas y funcionalizadas mediante la electrodeposición de calcio y fosforo. 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Preparación de las muestras de la aleación Ti6Al4V.  
Se emplearon sustratos de la aleación Ti6Al4V (ASTM F-136) con 14 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
Antes de realizar el anodizado electroquímico, los discos de la aleación de Ti6Al4V fueron mecánicamente 
desbastados usando papel de carburo de silicio (220-, 320-, 400-, 600-, 1000-, y 1200) y pulidos usando pa-
ños de algodón con una suspensión de Al2O3. Por ultimo las muestras fueron limpiadas ultrasónicamente en 
acetona por 15 minutos.  
2.2. Formación de las nanoestructuras de TiO2. 
Las nanoestructuras fueron obtenidas sobre las superficies de los discos de la aleación de Ti6Al4V por anodi-
zado electroquímico en una solución acuosa que contenía 1M hidrogenofosfato de amonio (NH4H2PO4) y 0.3 
M de fluoruro de amonio (NH4F) como electrolito. El anodizado electroquímico se llevó a cabo usando una 
celda de dos electrodos, donde los discos de la aleación de Ti6Al4V se emplearon como electrodo positivo 
mientras que una malla de platino se utilizó como electrodo negativo y la separación entre los electrodos se 
mantuvo en 15 mm. El proceso se llevó a cabo durante una hora aplicando 10, 20, 30 and 40 V con una fuen-
te THERMO EC 57090ECA-115, en un ambiente controlado con temperatura de 25 °C con agitación magné-
tica a 100 rpm. Después del anodizado las muestras fueron lavadas con agua destilada y secadas en aire. 
2.3. Funcionalización de las nanoestructuras de TiO2. 
Las Nanoestructuras de TiO2 fueron funcionalizadas por electrodeposición catódica de fosfato de calcio. La 
electrodeposición catódica se llevó a cabo en una celda electroquímica con un sistema de dos electrodos, 
donde se utilizaron las nanoestructuras crecidas sobre la aleación de Ti6Al4V como el electrodo negativo, 
mientras que una lámina de grafito se empleó como el electrodo positivo. La distancia de separación entre los 
electrodos se mantuvo en 15 mm. El proceso se llevó a cabo a 12 V durante 0,25 h, se controló la tempe-
ratura a 60 °C y se aplicó agitación magnética a 600 rpm. El electrolito empleado para la electrodeposición 
catódica fue una solución acuosa compuesta por 0,025 M de hidrogenofosfato de amonio (NH4H2PO4) y 
0.042M de nitrato de calcio tetrahidratado (Ca(NO3)24H2O). El pH inicial del electrolito se fijó en 10, ya que 
este pH está en el rango donde la especie PO4-3 es la más estable, y esto es necesario para llevar a cabo el 
proceso de electrodeposición de fosfato de calcio [16]. 
2.4 Análisis de bioactividad 
La bioactividad in vitro de las muestras se evaluó en términos de la capacidad de absorción de iones de calcio, 
este ensayo se realizó mediante inmersión de las muestras en solución acuosa con composición similar a la 
del plasma sanguíneo, al que denominaremos fluido corporal simulado (SBF o SBF de Kokubo [17]). Las 
nanoestructuras de TiO2 funtionalizadas con calcio y fósforo se sumergieron durante 7 días en frascos de 30 
ml que contienen SBF a 37 °C. En la solución de SBF se renovó diariamente. Con el fin de obtener las mues-
tras de fluido para el ensayo de absorción atómica se tomó una alicota de 1 ml del SBF. El equipo empleado 
para el ensayo fue un espectrofotómetro de absorción atómica BUCK modelo 210 VGP.  
2.5 Caracterización de la superficie de Ti6Al4V funcionalizada 
La morfología de las superficies funcionalizadas se analizó mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM) utilizando un microscopio electrónico de barrido modelo JOEL Quanta 650 FEG equipado con es-
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2.6 Caracterización Electroquímica 
Se realizaron ensayos electroquímicos en una celda de tres electrodos con un potenciostato Gamry 600. Se 
utilizó una barra de grafito como contraelectrodo y Ag/AgCl (KCl 3M) como electrodo de referencia respec-
tivamente. Se empleó SBF como electrólito de soporte. Las pruebas de resistencia a la polarización lineal se 
llevaron a cabo aplicando un barrido de potencial entre -30 mV y 30 mV (frente al potencial de circuito 
abierto), la velocidad de barrido fue de 0,166 mV/s, las curvas de polarización potenticiodinamica se regis-
traron aplicando un barrido de potencial desde - 1000 mV a 2000 mV (respecto al potencial de circuito abier-
to) con una velocidad de barrido de 1 mV/s. Todos los experimentos electroquímicos se realizaron a 37 °C, 
con el fin de simular condiciones corporales. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 1 se pude observar una microestructura equiaxial, está formada por granos finos de fase α (zona 
clara, rica en aluminio) y fase β (zona oscura, rica en vanadio), esta última se encuentra distribuida en los 
bordes de grano, sobre la matriz de fase α [18]. Esta fase se denomina mill-anneled y según lo reportado en 
[19] es posible obtener esta microestructura al trabajar el material mecánicamente en un intervalo de tempe-
raturas correspondiente al campo α + β y posteriormente realizar un proceso de recocido que se debe llevar 
acabo a una temperatura inferior a la temperatura de inicio de la martensita. Cabe resaltar que esta microes-
tructura es la más ampliamente usada en la aleación de Ti6Al4V debido a las excelentes propiedades mecáni-
cas que esta brinda [20], [21]. 
 
 
Figura 1: Micrografía óptica de la aleación Ti6Al4V a 2000X atacada con solución Kroll. 
 
La figura 2, muestra 4 grupos de micrografías SEM a diferentes aumentos de las nanoestructuras ob-
tenidas por anodizado electroquímico. En las micrografías SEM de los grupos (a) y (b) se observa una distri-
bución ordenada y homogénea de nanotubos sobre la superficie, con diámetros promedio de 32 nm y 77 nm 
respectivamente, estos valores concuerdan con lo reportado en [22], donde se desarrollaron nanotubos de 
TiO2 y se encontraron relaciones similares entre el voltaje y los diámetros de los nanotubos. Por otra parte en 
las micrografías a y b se pueden observar pequeñas cavidades de fase β en las cuales crecieron nanoporos. En 
las micrografías SEM de los grupos (c) y (d) se muestran capas de nanoporos sobre las superficies. La capa 
formada a 30 V sobre la superficie de la aleación de Ti6Al4V  (figura 2 (c)) presenta una morfología homo-
géneas donde el diámetro promedio del poro es de 24 nm, con presencia de cavidades de fase β, mientras que 
la capa formada en el grupo (d) es irregular, presentando una superficie agrietada en la cual se pueden obser-
var los nanoporos con diámetro promedio de 216 nm. 
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Figura 2: Micrografías SEM de las nanoestructuras obtenidas mediante anodizado electroquímico a: (a) 10 V, (b) 20 V, 
(c) 30 V y (d) 40 V. 
 
La Figura 3, muestra 4 grupos de micrografías SEM de los recubrimientos de calcio y fosforo deposi-




Figura 3: Micrografías SEM de las nanoestructuras funcionalizadas mediante electrodeposición catódica sobre superfi-
cies anodizadas a: (a) 10 V, (b) 20 V, (c) 30 V y (d) 40 V 
Los diámetros promedio de las nanoestructuras variaron tras el proceso de electrodeposición catódica, 
disminuyendo para las probetas de (a) 10V, (b) 20V y (d) 40V, con valores de 24nm, 31nm y 198 nm respec-
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tivamente; mientras que para las probeta de (c) 30V no se presentó ningún efecto en el diámetro de poro. 
Adicionalmente como se puede observar en la figura 3, las superficies con nanoestruturas de TiO2 crecidas a 
30 y 40V no brindan buena adhesión para el recubrimiento de fosfato de calcio.  
La bioactividad de las superficies biofuncionalizadas se evaluó mediante obtención de la curva de 
concentración de Ca2+ tras sumergir las muestras durante 7 días en SBF a 37 °C (figura 4). 
 
 
Figura 4: Evaluación de bioactividad mediante medición de la Concentración de Ca2+ vs tiempo de inmersión. 
La concentración inicial de calcio en la solución SBF es de 81,4 ppm, como se puede apreciar en la fi-
gura 4 las 4 nanoestructuras funcionalizadas presentaron variaciones en las concentraciones de calcio en las 
alicotas tomadas diariamente, estas variaciones se deben a, los procesos de absorción y desorción que se lle-
van a cabo mientras el material está inmerso en el fluido fisiológico simulado. Un aumento de la concentra-
ción indica que el recubrimiento presentó desorción, mientras que una disminución indica absorción. La dis-
minución de la concentración de calcio en la solución se puede atribuir a atracciones electrostáticas entre la 
superficie y los iones de calcio o a la formación de una capa de apatita. Estos datos de absorción de calcio por 
las superficies están relacionadas con la capacidad que tienes las superficies de nanotestructuras para favore-
cer la adherencia de fosfatos de calcio [22]. Adicionalmente estos datos son comparables con lo reportado en 
[23], [24] y [25] donde se evaluó la formación de apatitas sobre nanotubos de TiO2 por inmersión y encontra-
ron mediante espectroscopia de infrarrojo que tras la inmersión en SBF se formó una capa de hidroxiapatita. 
Finalmente, a partir de los resultados de concentración inicial y final, se puede afirmar que las 4 nanoestruc-
turas funcionalizadas presentaron una adsorción, en donde se debió favorecer la formación de una capa de 
apatita en la superficie. 
En la tabla 1 se pueden observar los resultados de resistencia a la polarización para las muestras de es-
tudio. Encontramos que la superficie de Ti6Al4V sin modificar presenta una resistencia a la polarización de 
2,00E+06 Ω/cm2 al igual que las superficies de Ti6Al4V anodizadas a 10 y 40 V. Este resultado indica que 
estas modificaciones no generaron un cambio en la capacidad de transferencia de electrones del material. Sin 
embargo, estas superficies al ser funcionalizadas con el recubrimiento de fosfato de calcio si presentaron una 
disminución en su resistencia a la polarización, tomando valores de 2,20E+05 Ω/cm2 en promedio. Esta va-
riación se atribuye a la facilidad que tiene el fosfato de calcio a disolverse en el SBF. Por otra parte, las de-
más superficies disminuyeron sus valores de resistencia a la polarización en relación al sustrato sin modificar, 
lo cual indica que estas modificaciones superficiales que se realizaron al material lo hacen más susceptible al 
daño por fluidos corporales. Una de las posibles causas de que las resistencias a la polarización obtenidas 
para las superficies anodizadas y funcionalizadas sean menores que la del sustrato, se encuentra en las espe-
cies presentes en los electrolitos utilizados para cada proceso, ya que contenían agentes corrosivos como lo 
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Tabla 1: Valores de la resistencia a la polarización obtenidos para las diferentes muestras de estudio. 
 
Sustrato Rp (Ω/cm2) 
Desnudo 2,00E+06 
Anodizado  





con Ca y P 





En la figura 4 se presentan las curvas de polarización potenciodinámica. En estas curvas se puede ob-
servar que los muestras anodizadas (Figura 4a), presentan un potencial de corrosión (Ecorr) mayor que el sus-
trato, resultados similares han sido reportados en [26] donde las superficies de Ti6Al4V con nanoestructuras 
presentaron corrimiento del potencial hacia valores más nobles, de igual manera, este corrimiento se puede 
asociar a que la capa de TiO2 protege al material de la degradación en presencia de soluciones que contienen 





Figura 4: Curvas de polarización potenciodinámicas para los sustratos modificados por (a) anodizado electroquímico y 
(b) funcionalizados por electrodeposición catódica. 
 
Las muestras anodizadas a 20 y 30 V presentan un cambio del comportamiento de la zona catódica, lo 
se atribuye a la producción de hidrogeno, este fenómeno se asocia a la reacción de las nanoestructuras con los 
compuestos del SBF.  
Por otra parte, la figura 4b presenta las curvas de polarización obtenidas de las muestras funcionaliza-
das mediante electrodeposición catódica de fosfato de calcio. En estas curvas se puede observar que el poten-
cial de corrosión es menor paras las muestras funcionalziadas. Además, se observa en la zona anódica, por 
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I CORR (μA/cm2) 
Desnudo -698 0,025 0,079 
Anodizado  
10 V -406 0,137 0,427 
20V -179 0,014 0,044 
30V -456 0,162 0,505 
40V -222 0,002 0,006 
Funcionalizado con 
Ca y P 
10 V -1120 1,540 4,812 
20V -965 0,766 2,394 
30V -952 0,523 1,634 
40V -870 0,985 3,078 
 
De los resultados obtenidos en la Tabla 2 se puede observar que la menor velocidad de corrosión 
(Vcorr) se presenta en la muestra anodizada a 40 V, lo cual nos indica que este proceso genera un carácter pro-
tector, en comparación con las demás muestras, lo cual concuerda con el valor de la resistencia a la polariza-
ción obtenida para esta muestra, la cual aunque no es superior al sustrato, presenta un mejor comportamiento 
ante los procesos de degradación. Las superficies funcionalizadas por electrodeposición catódica son las que 
presentan una mayor velocidad de corrosión (Vcorr), confirmando lo dicho anteriormente en el análisis de las 
curvas de la resistencia a la polarización. 
4. CONCLUSIONES 
Los voltajes trabajados permitieron obtener dos tipos de superficies de TiO2, nanotubos y nanoporos, los 
cuales fueron funcionalizados mediante electrodeposición catódica, permitiendo obtener recubrimientos de 
fosfato de calcio formados por granos y copos. Los cuales favorecen la formación de capas de apatita según 
los datos obtenidos mediante las pruebas de absorción atómica.  
Los resultados obtenidos con la caracterización electroquímica de los sustratos modificados y funcio-
nalizados, indican que la nanoestructura modificada a 40V sería la mejor de las nanoestructuras para trabajar 
bajo condiciones biológicas, lo cual se justifica, debido a que presentó el potencial de circuito abierto más 
noble, su Rp fue la misma que la del sustrato y además su velocidad de corrosión fue la menor. 
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